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Introduccion

El dispositivo de control de secreciones (SMD) EO-70 proporciona tratamiento a pacientes que no
pueden controlar la eliminacion de secreciones por si mismos. Cuenta con un modo de Insuflacion —
Exsuflacion (INEX) y un modo de disminucion de la presién (IPPB — respiracion con presion positiva
intermitente, del inglés Intermittent Positive Pressure Breathing) para pacientes adultos y pediatricos
segun la prescripcion del médico.

Instrucciones de funcionamiento

El dispositivo EO-70 proporciona tratamiento a pacientes adultos y pediatricos con un peso de al
menos de 5 kg, que precisan ayuda para controlar las secreciones. EO-70 esta previsto para su uso
domiciliario, en un establecimiento o en un hospital. Este dispositivo puede transportarse, pero no
esta disefiado para su uso durante el transporte.

El dispositivo EO-70 puede utilizarse con una mascarilla, una boquilla o una traqueostomia.

ﬁ ADVERTENCIA

° El dispositivo EO-70 no esta disefiado para uso con gases anestésicos inflamables

° El dispositivo EO-70 no esta disefiado para uso en entornos ricos en oxigeno

No utilizar el dispositivo EO-70 en un equipo de resonancia magnética (RM) ni en un
o equipo de baroterapia

Contraindicaciones
e Barotraumatismo
e Neumotodrax
e Neumomediastino
e Enfisema bulloso

Reacciones adversas
Nariz o boca seca

e Irritacidn ocular
e Hinchazdn
e Distension gastrica
e Herida superficial
e  Malestar sinusal
Definiciones
A ADVERTENCIA Indica una condicién que puede poner en peligro al paciente o al
operador del equipo
ATENCION Indica una condicién que puede dafiar el equipo
OBSERVACION: Advertencia que hace que el uso del equipo sea mas comodo o
eficiente




Advertencias generales y precauciones de empleo

ADVERTENCIA

=

Los usuarios y/o los pacientes deben informar al proveedor de servicio de cualquier
incidente que haya tenido lugar en el transcurso de la utilizacién del equipo. Esta
informacion debera trasladarse a EOVE y a las autoridades competentes, si procede.

Es necesario leer todo el manual antes de utilizar el dispositivo EO-70

El dispositivo EO-70 es un producto sanitario restringido para su uso por parte del
personal cualificado, bajo las indicaciones de un médico.

El dispositivo EO-70 debe utilizarse tinicamente segun las indicaciones de un médico o un
profesional sanitario.

La informacidn que se incluye en este manual no sustituye a las indicaciones del médico.

El dispositivo EO-70 debe instalarse y configurarse segun las instrucciones de este
manual. Los operadores no especialistas o las instituciones que necesiten ayuda para la
configuracion, el uso o el mantenimiento deben ponerse en contacto de inmediato con
su representante de EOVE.

El dispositivo EO-70 y la alimentacidn eléctrica deben manipularse con precaucién
durante y después del uso, especialmente si la temperatura ambiente es elevada, ya que
algunas superficies pueden calentarse. No se debe dejar el dispositivo EO-70 en contacto
directo con el paciente durante periodos prolongados.

EO-70 debe mantenerse fuera del alcance de los nifios y los animales domésticos para
garantizar su seguridad y la del paciente, y evitar asi daiios en el dispositivo y los
accesorios.

La bateria y todas las piezas sueltas del dispositivo deben eliminarse conforme a la
legislacion vigente sobre la gestion de residuos, para reducir los riesgos para el medio
ambiente. No deben eliminarse en la basura doméstica.

Asegurate de que el dispositivo y su cargador de energia estén colocados de manera que
permita una facil desconexion de la red eléctrica.

PRECAUCION

El dispositivo EO-70 puede transportarse, pero no esta disefiado para su uso durante el
transporte.

No exponer el dispositivo EO-70 a una fuerza excesiva, no agitarlo ni dejar que se caiga.

Si el dispositivo o su alimentacidn eléctrica sufren una caida o se manipulan de forma
incorrecta, interrumpir su uso inmediatamente y ponerse en contacto con el
representante de EOVE.

Las reparaciones y el mantenimiento debe hacerlas Unicamente el representante de
servicio autorizado de EOVE o un representante de servicio cualificado y certificado.

El flujo de aire para respirar producido por el dispositivo puede estar a una temperatura
superior a la de la estancia (hasta 6 °C). Ten cuidado si la temperatura del aire ambiente
supera los 35 °C.

El dispositivo EO-70 no es un ventilador y debe utilizarse Unicamente para el control de las
secreciones.




Capitulo 1: Descripcion del dispositivo EO-70

Panel frontal

-
%_‘

:

1. Pantalla de visualizacion

3. Estacion de alojamiento
del médulo SMD

2. Médulo SMD

4. Puerto del circuito de
paciente

5. Teclado

Panel trasero

1. Tapa de los filtros de entrada y salida de
aire

4. Conexién Sp0,

2. Conector de corriente

5. Conector de control externo (pedal)

3. Botdén ON/OFF de la estacién de
alojamiento




Vista trasera sin estacion de alojamiento

Teclado

Puerto USB

Conector de corriente

Conexion de la estacién de
alojamiento

1. Indicador de la fuente de
alimentacion

2. Indicador de alarma

3. Inicia/detiene el tratamiento

4. Botdn de encendido/apagado

5. Indicador de carga de la bateria




Tabla de simbolos
Los simbolos siguientes pueden aparecer en el producto o su embalaje.

Simbolo del teclado / Botones

Indicador de alarma

Indicador de nivel de la bateria

Hl

Indicador de CA/CC

Botdén On/Off

Simbolos de la interfaz tactil

Botdn de inicio/parada del tratamiento

Inicio del tratamiento

Parada del tratamiento

Botdn de acceso al menu

Botdn de acceso a la configuracion

Volver a la pantalla de inicio

Bateria en carga

Mddulo Clinica desbloqueado

Modo Clinico bloqueado

Connected

Bateria en carga, pero lo suficientemente [ ] . .
g‘ P R Indicador de carga de la bateria
cargada para alimentar el equipo
Module Botdn de conexion cuando esta desconectado del
Botdn de conexion al médulo SMD Module

maddulo SMD

Botdn de apagado

Acceso a la pantalla de calibracion

Acceso a las instrucciones de uso / Manual de
Coaching

Acceso a la informacidn de configuracion

Acceso a la pantalla de alarmas

Acceso a la pantalla de mantenimiento

Acceso a la pantalla de preferencias

Acceso a la pantalla de Coaching

Conectado a una red Wi-Fi

Omitir la serie en curso

Afiadir un ciclo a la serie en curso (INEX)

Indicador de fuga (inactivo)

Q

Indicador de fuga (fuga excesiva)

Indicador de fuga (fuga aceptable)

7z
~

s

Desencadenar un ciclo en el panel tactil (IPPB
e INEX Auto))

Acciones en modo INEX Manual: deslizar a la derecha =
inspiracion/deslizar a la izquierda = exhalacién/soltar =
pausa

Circuito sin necesidad de fuga (modo INEX)

E@%@Qz@ﬁ@@ ?

Circuito con necesidad de fuga (modo IPPB)

B

Restablecimiento del volumen objetivo (IPPB)

Simbolos en el equipo/embalaje
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Puerto de inspiracion (hacia el paciente)

Puertos de conexién mddulo/estacion
(entrada)

Puertos de conexion mddulo/estacion (salidas)

Conector USB

Advertencia

Conector de control externo (pedal)

Pieza aplicada tipo BF

Consulta las instrucciones de funcionamiento

Advertencia de sustitucion de la bateria: Las baterias
debe sustituirlas unicamente el personal cualificado

Simbolo de fuente de alimentacién de CC

Marcado de proteccion internacional, norma IEC 60529.
Proteccién contra la entrada de agua y objetos
extrafios.

Fecha de fabricacién

Este lado hacia arriba

Conforme a los requisitos legales europeos

Fabricante

terssations

Limites de temperatura superior e inferior
para las condiciones de transporte y
almacenamiento.

Ndmero de serie

No tirar a la basura doméstica

Referencia del producto

Manténgase seco

o F e = 3> B PG

Reciclable

Peligro de incendio en caso de sufrir dafios

Copyright

Fragil, manejar con cuidado

Dispositivo de Clase Il

Rango de humedad para el transporte y
almacenamiento

g oo

Producto sanitario (Medical Device)

Importar

11




Capitulo 2: Manual de instrucciones del dispositivo EO-70

/N

ADVERTENCIA

Si se bloquea la entrada de aire puede causar lesiones al paciente.

Mantener las maquinas despejadas de sabanas, pelusa y polvo. Mantener alejado de la luz
solar directa.

ATENCION

Para evitar dafios en el dispositivo, debe colocarse sobre una superficie plana, seca y estable.
Para proteger el dispositivo EO-70 durante el transporte, asegurate de transportarlo ensu a
bolsa de transporte.

Protege siempre el equipo del agua si se utiliza en el exterior.

Prueba de configuracion

Antes de utilizar el dispositivo EO-70, hay que llevar a cabo la siguiente prueba de configuracion.

N

Advertencia

Si una de las pruebas no es conforme, no utilices el dispositivo.

ATENCION

Ponte en contacto con el profesional sanitario o con EOVE para solicitar asistencia en caso de
fracaso de alguna de las comprobaciones de la prueba de configuracion.

Si el dispositivo EO-70 se ha devuelto para mantenimiento, comprueba que esta claramente
etiquetado conforme ha sido desinfectado antes de iniciar la prueba de configuracion o
instalarlo.

Realizacién de una prueba de configuracién

Durante la primera instalacidén de un paciente, se recomienda comprobar el estado de
funcionamiento correcto del equipo:

Conectar el equipo a la alimentacidén y comprobar que el simbolo CA/CC estad encendido.

2. Comprueba el estado del equipo y los accesorios, asi como el estado del circuito del paciente y su
conexioén al equipo.

3. Enciende el equipo (véase la pagina siguiente). El mddulo debe emitir un sonido y la pantalla
debe encenderse correctamente.

4. Poner en marcha el tratamiento y comprobar que el aire entra y sale por el puerto de conexién
del paciente.

A

ADVERTENCIA

Si una de las pruebas no es conforme, no utilices el dispositivo. Ponte en contacto con el
profesional sanitario o con EOVE para solicitar asistencia en caso de fracaso de alguna de
las comprobaciones de la prueba de configuracién.
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Encender el equipo
Asegurate de que el equipo esta cargado antes de utilizarlo o puedes conectarlo a la corriente.

Inserta el conector de CA en la toma de alimentacion.

2. Gira el tornillo de fijacién en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo.

3. Eldispositivo se enciende automaticamente. Si lo pones en marcha con la bateria, pulsa en el
panel frontal del teclado para encender el dispositivo. Se muestra la pantalla de inicio.

Apagar el equipo

A través de la interfaz tactil - Procedimientos principales

1. Enla pantalla de inicio o la pantalla Coaching, pulsa de forma prolongada en @ hasta que el
circulo cambie a rojo.

Modo: INEX (Auto) 117 W 50 % 2020/11/26 - 11:33
Caudal de pico Volumen ventil.

= L/min ml

Meni Ajustes

T Insp. Pres. Insp. CICLOS

oy

2. Se muestra un mensaje de confirmacion. Valida.

3. El dispositivo se apaga.

A ATENCION

El dispositivo EO-70 no puede apagarse durante el tratamiento.

Aunque se desconecte de la toma de corriente, el dispositivo no se apaga. Es decir, que
seguira funcionando con la bateria interna.

El dispositivo debe apagarse manualmente antes de desconectarlo de la toma de corriente
durante un periodo prolongado. Si no se toma esta precaucién, la bateria interna se
descargard por completo.

13




En el médulo SMD - Procedimiento secundario

I
1. Pulsar y mantener

2. Eldispositivo se apaga

Parada automatica del dispositivo cuando se utiliza con la bateria

Con el objetivo de preservar al maximo la duracién de la bateria, el dispositivo se apagara al cabo de
15 minutos de inactividad.

Al cabo de 14 minutos, el dispositivo emitira dos pitidos y se mostrara un mensaje indicando al
usuario que puede volver a conectarlo a la corriente o anular el apagado en el préximo minuto.

Pitidos de fin de bateria
El dispositivo emitira 2 pitidos cuando la autonomia de la bateria sea del 20%, despues por debajo
de 10%, emitira dos pitidos cada minuto.

Iniciar o detener el tratamiento

El tratamiento puede iniciarse y detenerse desde la pantalla tactil o desde el teclado. El médico
puede configurar diferentes tratamientos predefinidos en el equipo para garantizar un tratamiento
Optimo. Utiliza estos programas predefinidos segun las instrucciones facilitadas por el médico.

Para INICIAR el tratamiento utilizando el teclado:

1. Pulsa en el teclado

2. Seinicia el tratamiento.

Para INICIAR el tratamiento utilizando la pantalla tactil:

1. Pulsa en la pantalla tactil

2. Seinicia el tratamiento.

Para DETENER el tratamiento utilizando el teclado:

1. Pulsa en la pantalla tactil

2. El tratamiento se detiene.

Para DETENER el tratamiento utilizando la pantalla tactil:

1. Pulsa en la pantalla tactil

2. Eltratamiento se detiene.

A ATENCION

El dispositivo EO-70 no puede apagarse durante el tratamiento.

Aunque se desconecte de la toma de corriente, el dispositivo no se apaga. Es decir, que
seguird funcionando con la bateria interna.

El dispositivo debe apagarse manualmente antes de desconectarlo de la toma de corriente
durante un periodo prolongado. Si no se toma esta precaucidn, la bateria interna se
descargara por completo.
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Modo standby (espera)

Se aconseja utilizar el modo stand-by para optimizar el uso de la bateria del dispositivo EOVE 70 si no
desea apagarlo completamente, en particular, cuando se utiliza como instrumento movil. El modo
stand-by (espera) permite ahorrar la carga de la bateria manteniendo el dispositivo listo para su uso

tan pronto como sea necesario.

Para poner la pantalla tactil en el modo de protector de pantalla o para reactivarla, pulse el botdn
STAND-BY en la parte posterior de la estacion (véase imagen de abajo). El encendido o la activacion
del médulo SMD en la estacion reactivara la interfaz desde el modo en espera en 30 segundos.

Encendido y apagado de la pantalla tactil
Durante un periodo de almacenamiento o sin uso durante un periodo prolongado sin alimentacidn,

la estacién debe estar apagada.

Para encender y apagar la pantalla tactil cuando se utiliza con el médulo SMD fuera de la estacién,
pulse el botén STAND-BY durante unos segundos y siga las instrucciones que aparecen en la

pantalla.

Boton
STAND-BY

NOTA: En el modo de espera, la pantalla se torna de color negro, utilice el botdn STAND-BY
" | para reactivarla.

Uso del médulo SMD fuera de la estacion (clic y listo)
El médulo SMD puede utilizarse fuera de la estacion de conexion (unidad de alojamiento).
Para sacar el médulo de su unidad de alojamiento:

1. Apague el dispositivo y desconéctelo de la alimentacién

2. Quite el tornillo debajo de la estacién (véase abajo).

15



Para utilizar el médulo SMD por usted mismo, encienda el mddulo y apriete . en el

teclado para iniciar y parar el tratamiento en base a los parametros configurados

previamente.
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6. Para cargar el médulo SMD, vuelva a colocarlo en la unidad de acoplamiento y restablezca la

alimentacion de red.

A

ADVERTENCIA

. El paciente no debe extraer el médulo SMD de la estacion de alojamiento. Solamente las
personas cualificadas estan autorizadas a realizar esta operacion.
° Para evitar el contacto con los conectores, no pongas la mano dentro de la estacién de

alojamiento tras haber retirado el médulo SMD. No toques el interior de la estacién y al

paciente al mismo tiempo.

Pantalla Inicio

En la pantalla de inicio, encontrards informacidn importante sobre la presién de tratamiento, los
ajustes predefinidos por el médico y el menu para elegir las preferencias y opciones.

Puedes acceder a la pantalla de inicio desde cualquiera de las otras pantallas pulsando

Modo: INEX (Auto) I
Caudal de pico

85 L/min

Volume 1 ventil.

1786

— =k
3=

Menu Ajustes

Pres. Exh. T Exh.

T Insp.

H65%
SPO2

%

=

% 09/02/2014 - 14:23
Médulo

Conectado

c/min

Pres. Insp CICLOS

"o00 =

Prog 3

Start / Stop

Indicador del modo de tratamiento: se elige
en los menus de configuracion.

Boton de configuracidn: acceso a los menus
de configuracion.

Circuito sin necesidad de fuga o con
necesidad de fuga

Monitorizacién del tratamiento: muestra los
valores monitorizados en tiempo real
durante el tratamiento.

10.

11.
12.
13.

14.

Barra de configuraciones principales:
muestra y permite ajustar las
configuraciones principales del modo en
curso (cuando estan desbloqueadas).
Contador de Ciclos.

Acceso a la informacién de configuracion
Botdn Start/Stop: pone en marcha o detiene
el tratamiento.

Teclado tactil: en modo INEX, permite

17




Indicador de duracion de la bateria: indica el
nivel de carga que queda en la bateria o si la
bateria se esta cargando.

Indicador de alimentacidn eléctrica: indica si
el equipo funciona con la corriente (CA), con
bateria externa (CC) o con bateria interna

controlar el tratamiento manualmente. Un
desplazamiento a la derecha desencadena
una insuflacién y hacia la izquierda una
exsuflacion. Si se suelta, se produce una
pausa. En modo IPPB e INEX Auto, permite
iniciar un ciclo. Un toque en la imagen activa

(%). la inspiracion.
Fecha 15. Botdn de apagado.
Hora: en formato 24 h. Se puede modificar 16. Preajustes (1-3): preajustes accesibles para

en el menu de preferencias.

Indicador de la presidn del paciente: indica
la presidn del circuito. Inspiraciones en color
azul, espiraciones en verde y pausas en
blanco.

17.

18.

el paciente.

Botdn menu: da acceso a los diferentes
menus.

Conexidn/desconexidon del médulo SMD: se
utiliza para conectar/desconectar la pantalla
tactil del modulo.

Uso del panel tactil
El panel tactil estd activo en modo INEX cuando estd configurado como MANUAL o en modo IPPB
para desencadenar una inspiracion.

Uso en modo INEX manual

En modo INEX, el uso debe comenzar en el area negra del panel tctil, pero luego se puede usar toda

la superficie de la pantalla si el dedo permanece en contacto con el panel tactil.

-
Caudal de pico

048
Volumen ventil,

Modo: INEX (Manual) 5-11:35

= L/min mi

Mand Ajusies

TExh Pausa Tinsp Pres. In%p

+30
@”

000

Az

U

EXHAL. <=<< >>> [NHAL.

Iniciar el tratamiento. Cuando el panel tactil no estd en uso, el dispositivo esta en
fase de pausa y controla la presién de PEEP.

Desliza el dedo hacia la derecha. El dispositivo inicia una fase de inspiracion.
Mantén el dedo en contacto con el panel tactil para mantener la inspiracion.
Deslizalo hacia la izquierda. El dispositivo inicia una fase de espiracion.

Mantén el dedo en contacto con el panel tactil para mantener la espiracién.
Suelta el panel tactil. El dispositivo vuelve a la fase de pausa.

IS

Uso en modo IPPB y en modo INEX Auto
En modo IPPB e INEX Auto, un solo toque en el panel tactil desencadena una inspiracion.
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Modo: IPPB
Frec. Resp.

= c/min

Trig insp. Insp. Flujo

2

Q47
Volumen ventil.

mi

Pres. Max Tmax Insp
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Navegacion en la pantalla Preferencias
En esta pantalla, el paciente puede modificar las preferencias.

En la pantalla de inicio, pulsa == para acceder al menu Preferencias.

e »r & ¢

Funcién coaching
Preferencias
Alarmas

Calibracion

Pulsa Preferencias para acceder a este menu. (Bajo estas lineas)

Modo: INEX (Auto) I 0 AC 10/02/2014 - 12:41

=

INFORMACION

Girar 180°
Ajustes en modo lista
Brillo

Bip de transicion

Apagado automatico

En esta pantalla, el usuario puede ajustar los elementos siguientes:

Rotacidn de pantalla

Permite una rotacidn de la pantalla de 180°. Pulsa en el pequeiio circulo
para rotar la pantalla.

Configuraciones en lista

Eleccion de los menus de configuracidn en lista.

Brillo de la pantalla

Permite ajustar el brillo de la interfaz tactil.

Pitidos de transicion

Activa los pitidos de transicion al pasar de la espiracion a la inspiracidon
(modos INEX e IPPB) y al pasar de la inspiracién a la espiracion (solo
modo INEX).

Apagado automatico

Permite desactivar el apagado automatico del producto (que tiene lugar
tras 15 minutos de inactividad, en modo bateria)

Fecha actual

Para definir el dia, mes y afio actuales. Para definir la fecha, haz clic en
el texto y elige la fecha en el calendario. Pulsa en «terminar».

Hora actual

Para definir la hora en formato de 24 horas. Para definir la hora,
selecciona la hora en la esfera y pulsa «terminado».
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En el menu de preferencias, el usuario también puede acceder a la informacion de trazabilidad y
conexion.
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Acceder y usar el menu Configuracién

OBSERVACION:

indique el médico.

No accedas al modo Configuracién (modo desbloqueado ﬂ) a menos que te lo

Para acceder al menu de configuracidn:

1. = Mantén pulsado el botén de bloqueo O hasta que cambie a color rojo. Ahora

puedes acceder a las pantallas de configuracion.

3=  Ajustes

0  Funcion coaching
Preferencias
Mantenimiento

Alarmas

e r F e

Calibracion

>>)(((

2. Ya estd accesible el botén de configuracion (candado desbloqueado ﬂ)

Modo: INEX (Manual) CI-10 46 % ; 11/26-11:42
Caudal de pico Volumen ventil.

= L/min ol
Menii Ajustes

L]
IPPB
Pres. Exh. T Exh. Pausa T Insp. Pres. Insp.
/ =N
( - +30)
. s/ \emH2,
M e
L]

Prog2

3. Hazclic en los botones de configuracidn de la pantalla de inicio para ajustar las
configuraciones principales o para ajustar todas las configuraciones.
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Preajustes

El dispositivo EO-70 permite guardar hasta tres preajustes diferentes. Los preajustes puede
configurarlos el médico prescriptor para proponer varios tratamientos alternativos al paciente.

Modo: IPPB
Frec. Resp. Volumen ventil.

= c/min =

Peep Trig Insp Insp. Flyjo

.
- O QIO

d by
.

Prog 2

OBSERVACION: | Si se memorizan varios preajustes, hay que seguir atentamente las
instrucciones del médico para las modalidades de uso de cada una de ellas.

Acceso a la configuracion de los preajustes
Acceder a la pantalla de configuracidn (ver las instrucciones mas arriba)

==3] BIAL DUl0ATT (IEETI5s
caiariay — *  Prog: Auto Borar  Guardar  Cargar

Inh, Dscil Frac I Funcionamiento Manual

L ELTE] +40 cmHz0

Validar

< Modo: MRP - Prog: PRM Borrar  Guardar

En la barra superior puede realizar las acciones siguientes:
1. Guardar el modo activo como preajuste y cambiarle el nombre
2. Cargar un preajuste ya guardado (visualizar los ajustes que contiene un preajuste)
3. Eliminar un preajuste (solo se muestra si hay un preajuste cargado)

OBSERVACION: Para modificar un pardmetro en un preajuste, selecciona el preajuste,
modifica y valida los pardmetros y luego confirma para guardar el
pardmetro en el preajuste en la ventana emergente que aparecera.
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Cambiar de preajuste en la pantalla de inicio

Modo: IPPE (11 WtAC 2020/11/26-12:37
Frec. Resp. Volumen ventil.

= c/min mi

Insp, Flujo Pres. Max. Tmax Insp T Tratamiento

/—'\ y o~

1. Preajustes disponibles
2. Preajuste actual/activo
3. Preajuste vacio

Para cambiar de preajuste, haz clic en la nueva seleccion.

Modificar el modo de tratamiento
En el menu de configuracion, haz clic en la barra de modo arriba a la izquierda de la pantalla.
W al) WA
Borrar  Guardar ¢ Prog: Auto Borrar  Gua

Funcionamiento Manual

Validar

< Modo: MRP ~ Prog: PRM Borrar Guardar Cargar

Se mostrara una ventana en la que podras elegir el modo. Haz clic en el modo deseado y valida.

Seleccionar modo

® [PPB (Reclutamiento)

O INEX (Asistente para la tos)

Cancelar Validar

Si el tratamiento esta en curso, es imposible cambiar el modo.
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Modificacion de la configuracién

En modo de configuracion en lista se pueden validar varios ajustes a la vez. En modo de
configuracion en viietas, cada modificacion debe validarse por separado.

Visualizacién en modo lista

1. En el menu de configuracion, haz clic en uno de los ajustes.

2. Modifica con las teclas +y —

3. Una vez realizadas las modificaciones deseadas, haz clic en Guardar para aplicar los cambios.
Visualizacién en modo viietas

1. En el menu de configuracion, haz clic en una de las vifietas de configuracion.

2. Modifica el valor con + y — en la ventana de configuracion.

3. Valida

Activar la funcién Coaching
El usuario puede acceder a la pantalla Coaching para hacer un tratamiento que el personal médico
ha guardado prerviamente en un preajuste.

NOTA: | La funcién Coaching solo esta disponible para los preajustes que contienen tratamientos
en modo INEX Auto o en modo IPPB.

En la pantalla del modo clinico, pulsa B para ver el menu de las pantallas

¥ Funcién coaching

D Preferencias

A Aarmas

@ calibracién

EEE R ¢ ¢ ¢
b

Selecciona la pantalla “Modo Coaching”.

Modo: INEX (Auto) [T 0 AC 10/02/2014 - 12:40

0

Caudal de pico Ciclos Series Volumen tidal

Start/ Stop
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NOTA:

El modo Coaching no esta disponible para todos los modos de tratamiento. Un mensaje
indicara si falta algo para activar el modo.

Si el mensaje en pantalla indica que ninguno de los preajustes disponibles es compatible,
contacta con tu médico.

Cambiar de programa en la pantalla Coaching

Preset 2

1. Preajuste activado

2. Preajuste activable

3. Preajuste inactivo (no disponible para
Coaching)

4. Preajuste vacio

Para cambiar de preajuste, haz clic en el preajuste deseado.
Si hay un tratamiento en curso, no se puede cambiar de preajuste.
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Pantalla Coaching en INEX

Modo: INEX (Auto) -] 0 AC 10/02/2014 - 12:40

0

Ment ==

E Caudal de pico Series Volumen tidal

Inhalacién

— O, °

1. Botdn de apagado 8. Fechay hora: indica la fecha en formato
2. Preajustes (1-3): preajustes accesibles para AAAA/MM/DD vy la hora en formato de 24 h.
el paciente. Estos formatos pueden modificarse en el
3. Botdn Menu: da acceso a diferentes menus menu Preferencias.
4. Indicador de modo de tratamiento: INEX 9. Botdn “Omitir”: permite detener una serie
(manual/auto) o IPPB INEX en curso antes de la finalizacion de los
5. Monitorizaciéon del tratamiento: muestra los ciclos.
valores monitorizados en tiempo real 10. Camaledn: animacién que se muestra tras la
durante el tratamiento. configuracion del tratamiento para ayudar al
6. Botdn de adicidn de ciclo: permite afiadir un paciente.
ciclo al tratamiento en curso, si es necesario. 11. Botdn Start/Stop: pone en marcha o detiene
7. Indicador de carga de la bateria: indica el el tratamiento.
nivel de carga de la bateria o si la bateria 12. Botdn de activacion: permite desencadenar
estd en carga. manualmente una inspiracion durante un
tratamiento.

Uso de la funcion Coaching para un tratamiento en modo INEX
Selecciona un preajuste en INEX Auto e inicia el tratamiento.
El camaledn y el globo seguiran las diferentes fases del tratamiento:

e Durante la inspiracidn, el camaledn se hincha y el globo se deshincha.
Modo: INEX (Auto) [ i B AC 10/02/2014 - 12:40

- °

5 ] 1

Menu ==

m Caudal de pico Series Volumen tidal Omitir

Inhalacién

X (é‘ /\. ©)
.1%—'— W a

27



e Durante la espiracion, el camaledn se deshincha y el globo se hincha.

Modo: INEX (Auto) CI—1J 0l AC 10/02/2014 - 12:40

Meni 53.1 U/min 52 ml

m Caudal de pico

Volumen tidal Omitir

' @r_é i ©
o _

e Durante la pausa, ni el camaledn ni el globo se mueven.

Monitorizaciones:

e El flujo maximo se actualiza después de cada espiracion.

e El contador de ciclos disminuye después de cada espiracion. Durante el Ultimo ciclo, este
valor se puede aumentar con el botén “+1”.
El contador de series aumenta tras cada inicio de tratamiento. Al modificar el preajuste y al
apagar el aparato, este contador se vuelve a poner a cero.

e El volumen corriente se actualiza después de cada inspiracidn.
Al final del tratamiento (o al detener el tratamiento con el botén “Omitir”), aparecerd una ventana

para preguntar al paciente si va a hacer otra serie, o no.

Pausar tratamiento

01:55

Parar tratamiento  Saltar descanso

El crondmetro es indicativo. Pulsa “Saltar descanso” para retomar una serie o “Parar tratamiento”

para interrumpir el tratamiento.
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Pantalla Coaching en IPPB

563 ml

-15% [-10% | 5% | 5% |10%

-ml

@

Inhalacién

Start / Stop

Botdn de apagado 8. Indicador de fuga

Preajustes (1-3): preajustes accesibles para 9. Botdn de activacion: permite desencadenar

el paciente. manualmente una inspiracién durante un
Botén Menu: da acceso a diferentes menus tratamiento.

Indicador de modo de tratamiento: INEX 10. Camaledn: animacion que se muestra tras la
(manual/auto) o IPPB configuracion del tratamiento para ayudar al
Monitorizacion del tratamiento: muestra los paciente.

valores monitorizados en tiempo real 11. Botdn Start/Stop: pone en marcha o detiene el
durante el tratamiento. tratamiento.

Indicador de carga de la bateria: indica el 12. Barra de tiempo de tratamiento: muestra el
nivel de carga de la bateria o si la bateria tiempo de tratamiento transcurrido y el

esta en carga. tiempo de tratamiento que queda

Fecha y hora: indica la fecha en formato 13. Restablecimiento del volumen objetivo
AAAA/MM/DD vy la hora en formato de 24 h. definido previamente

Estos formatos pueden modificarse en el

menu Preferencias.

Uso de la funcion Coaching para un tratamiento IPPB

Selecciona un preajuste en modo IPPB e inicia el tratamiento. Después de la configuracién, la
inspiracion se puede desencadenar de dos maneras: puede desencadenarla el paciente o bien se
puede utilizar el botdn para tal efecto.

La monitorizacién del volumen muestra la evolucién en directo del volumen durante la inspiracion.

Esta monitorizacidn se mantiene en el valor del volumen final hasta la siguiente inspiracién. El valor
del contador de ciclos aumenta al inicio de cada inspiracidn.
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Al final de cada inspiracién, se evallan las fugas de la interfaz y el indicador de fuga ocambia a
verde o naranja. Si es de color naranja, significa que hay demasiadas fugas en la interfaz del paciente
y que hay que ajustarla mejor.

Durante la inspiracién, el camaledn se hincha de manera proporcional al volumen objetivo alcanzado.
A medida que se alcanza y se supera el volumen objetivo, el camaledn cambia progresivamente de
color hasta volverse verde.
En las 3 primeras inspiraciones:

e El camaledn no se mueve

e La monitorizacién del volumen objetivo se mantiene indefinida
A partir de la tercera inspiracion:

o Se define el volumen objetivo, que corresponde al volumen medio de las 3 primeras

inspiraciones.

Este valor no se modifica hasta el final del tratamiento.
Durante la espiracién, el camaledn se deshinchara progresivamente hasta volver al tamafio y al color
iniciales, y se quedara asi hasta la siguiente inspiracion.

La flecha de la grafica de volumen se moverd de manera proporcional al volumen objetivo
conseguido. Esta se mantiene en el nivel maximo alcanzado hasta la siguiente inspiracion.

Modo: IPPB T°D B AC 10/02/2014 - 12:39

1612 ml

= -15% -10% | -5% 5% | 10% - 4

N
1709 ml /&2

Ciclos.

30



Capitulo 3: Configuracion de los circuitos de paciente, alimentacion y

accesorios

ADVERTENCIA

Utiliza solamente componentes del circuito con la marca CE y aprobados para su uso con el
dispositivo EO-70.

Instala el tubo del circuito del paciente con cuidado para evitar el riesgo de
estrangulamiento o de tropezar.

Para un uso en el modo IPPB, hay que anadir una fuga en el extremo del circuito
correspondiente al paciente.

En modo IPPB, la fuga no debe ser suficiente para evacuar todo el CO2 del circuito en
funcidén del volumen y de la PEEP definida. Para un uso prolongado, se recomienda
encarecidamente una PEEP minima de 4 cmH20, una rampa de presion espiratoria de 1
como minimo y asegurarse de que el paciente tolera bien el tratamiento.

Instalacidn del circuito de paciente

El dispositivo EO-70 puede utilizarse solamente con un circuito de 22 mm de didmetro. Se
recomienda utilizar un filtro antibacteriano a la salida del dispositivo EO-70.

OBSERVACION: la parte aplicada se sitla en el extremo del circuito del paciente y de los

accesorios.
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Modo INEX

Coloca el filtro antibacteriano en la salida inspiratoria del dispositivo.
Conecta el tubo al otro extremo del filtro.

Realiza una calibracion del circuito.

Conecta la interfaz del paciente al otro extremo del tubo del paciente.

El S

Modo IPPB

Coloca el filtro antibacteriano en la salida inspiratoria del dispositivo.
Conecta el tubo al otro extremo del filtro.

Conecta un dispositivo de fuga al otro extremo del tubo.

Realiza una calibracion del circuito.

Conecta la interfaz del paciente al dispositivo de fuga.

vk wnN e
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NOTA: | Si no hay fuga en el circuito o la fuga no esta correctamente calibrada, se activara una
alarma durante el tratamiento IPPB.

Calibracidn del circuito de paciente

Para que el circuito proporcione el rendimiento esperado, debe calibrarse.
El procedimiento que se presenta a continuacién incluye dos etapas y corresponde al modo IPPB. En
el caso del modo INEX, la calibracion se reducird a la primera etapa.

1 — Selecciona el modo deseado con el circuito y todos los accesorios montados (salvo la interfaz del
paciente)
2 — Accede al menu Calibracidn (accesible en modo blogueado)

Funcion coaching

Preferencias

Abrir circuito paciente

Alarmas
Tapanar

e r s o

Calibracidn

ulo intermitente p sontinuar

jr;':c<(

3 — Abre el extremo del circuito del paciente y haz clic en el circulo intermitente

4 — Espera a que el circulo esté completo

5 —Tapona el extremo del circuito del paciente y haz clic en el circulo intermitente
6 — Espera a que el circulo esté completo

7 — Sal del menu de calibracion pulsando en el circulo intermitente

Modo: IPPB iip
€ CALIBRACION

Calibracion realizada correctamente

Pulsa el circulo intermitente para salir

Eﬁ

Si es necesario, puedes abandonar la calibracion en cualquier momento (pulsando «Cancelar»,

iniciando el tratamiento o seleccionando otro menu); en este caso no se memorizaran los valores
obtenidos hasta la anulacion.
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Modo: IPPB (1]
€ CALIBRACION

Calibracion cancelada por el usuario

Tapaonar

Pulsa el circulo intermitente para reiniciar

En caso de error en las fases de apertura o taponamiento del circuito, se mostrara el mensaje
siguiente:

Modo: IPPE *0
€ CALIBRACION

Error de calibracion: Circuito demasiado resistivo

Pulse «Cancelar» para volver al inicio.

Accesorios compatibles con el dispositivo EO-70

EO-70 es compatible con los accesorios siguientes:
e (Cable SPO2 (EO-SPO2CBL)
e Pedal de control (EO-70FSWITCH)

EO-70 puede utilizarse con tubos de 22 mm que cumplan la reglamentacién CE.

A ADVERTENCIA

° Antes de utilizar cualquier accesorio, lee atentamente el manual del usuario.

° El dispositivo EO-70 solamente debe utilizarse con los accesorios recomendados por EOVE.
La conexion de otros accesorios puede resultar en lesiones en el paciente o daiios en el
equipo.

/,\ ADVERTENCIA
L]

. No utilices tubos de aire conductores de electricidad o antiestaticos.

° Gracias a su resistencia al flujo, accesorios como los filtros disminuyen
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considerablemente la presidn para el paciente durante la inspiracion y aumentan la
presion para el paciente durante la espiracion.

ADVERTENCIA

Si el equipo va a utilizarse en mas de un paciente, es obligatorio utilizar un filtro
antibacteriano para evitar el riesgo de contaminacién cruzada.

Hay que comprobar periédicamente el filtro antibacteriano para detectar posibles marcas
de enmohecimiento u otros contaminantes. De no hacerlo puede aumentar la resistencia
del sistema de respiracién y/o las inexactitudes en la medicién del gas espirado.

Utiliza anicamente filtros antibacterianos que cumplan las normas de seguridad relevantes,
incluidas las normas ISO 23328-1 e ISO 23328-2.

ATENCION

El filtro antibacteriano debe utilizarse y reemplazarse siguiendo las especificaciones del
fabricante.
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Instalacion de un pulsioximetro

/!\ ADVERTENCIA

° Utilice inicamente pulsioximetros NONIN

ATENCION

Hay diversos factores que pueden deteriorar el rendimiento del pulsioximetro o afectar a la
exactitud de las lecturas (p. €j., limitantes del flujo sanguineo —como catéteres arteriales,
manguito para tomar la tension arterial, lineas de perfusién, etc.—, exceso de luz ambiente,
movimiento excesivo, interferencia electromagnética, humedad en el sensor, sensor mal
colocado, tipo de sensor incorrecto, sensor que no estd a la altura del corazén, mala calidad
del pulso, pulsaciones venosas, anemia o concentracién baja de hemoglobina, indocianina
verde u otros tintes intravasculares, carboxihemoglobina, methemoglobina, hemoglobina
disfuncional, ufias artificiales o pintura de ufias).

Para conectar el pulsioximetro:

1. Conecta el enchufe del pulsioximetro al conector SpO2 (pulsioximetro) en la parte trasera
del equipo.
2. Colécalo en el dedo del paciente.

Anillo de
bloqueo

/!\ ATENCION

Para retirar el cable, tira con firmeza del anillo de bloqueo. No lo retuerzas.

Conexion de un control externo (pedal)

1. Conecta el cable del accesorio a la toma del control a distancia en la parte de atrds del
dispositivo.
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Anillo de
bloqueo

ATENCION

Para retirar el cable, tira con firmeza del anillo de bloqueo. No lo retuerzas.

Instalacidn de los soportes verticales para el posicionamiento vertical del aparato

1. Introduce los soportes verticales en los orificios para tal efecto situados en la parte inferior del
aparato.

NOTA:

Los soportes verticales son totalmente reversibles, de modo que tienen la misma funcion
tanto si se colocan en el orificio derecho como en el izquierdo

2. Presiona los soportes verticales hasta que hagan contacto con la carcasa inferior
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3.

>

ATENCION

Presiona bien los soportes verticales hasta que estén en contacto con la carcasa inferior
para garantizar un soporte adecuado del aparato

Comprueba el posicionamiento de los soportes verticales después de desplazar el

aparato
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Conexiones de alimentacion

/,\ ADVERTENCIA
L]

Riesgo de electrocuciéon. No sumerjas el equipo, la fuente de alimentacidn ni el cable de
alimentacidn en agua.

Asegurate de que el cable de alimentacidn no esta daitado y el equipo esta en buenas
condiciones.

Mantén el cable de alimentacion y el equipo alejados de superficies calientes.

Riesgo de explosion: no utilizar cerca de anestésicos inflamables.

El dispositivo EO-70 puede utilizarse con dos fuentes de alimentacion diferentes:

e Fuente de alimentacion eléctrica

e Bateriainterna
Para obtener informacién sobre el suministro y la fuente de alimentacidn consulta las
especificaciones técnicas.

Conexion a la corriente

/,\ ADVERTENCIA
[]

Asegurate de que el cable de alimentacion no supone un riesgo de caida o impacto.

Asegurate de que el suministro y las conexiones de la red de CA de la casa sean seguros y
cumplan con las regulaciones aplicables.

Asegurate de que el dispositivo y su cargador de energia estén colocados de manera que
permita una facil desconexion de la red eléctrica.

Para conectar la fuente de alimentacion:

1. Conecta la toma del bloque de alimentacién externa a la parte trasera del médulo EO-70 0 a
la estacidn de alojamiento. Aseglrate de que la conexidn esta alineada correctamente.
Asegurate de que la conexidn estd enroscada al conector firmemente en su lugar.

2. Enchufa el otro extremo del cable de alimentacién a la toma de alimentacion.

OBSERVACION: No retuerzas ni tires del cable de alimentacidn ni de la carcasa exterior del
conector.

Montaje completo con todos los accesorios
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Funcionamiento del dispositivo con la bateria interna

/N

ADVERTENCIA

La bateria interna debe reemplazarse cada dos semanas, o cuando se muestre una
notificacion de mantenimiento.

La sustitucion de las baterias de litio o las celdas de combustible por parte de personas no
cualificadas puede resultar en un riesgo de peligro (p. ej., temperatura excesiva, incendio o
explosion).

La bateria interna y cualquier otro componente del equipo debe eliminarse siguiendo las
normativas de gestion de residuos pertinentes.

El propietario del dispositivo debe identificar el medio mds idéneo para eliminar los
elementos o accesorios potencialmente peligrosos para el medio ambiente.

ATENCION

Enchufa el equipo a una fuente de alimentacidn de CA cuando la capacidad restante de la
bateria sea baja.

La carga de la bateria interna puede detenerse cuando la temperatura ambiente alcanza los
35 °C o mas.

Si el equipo EO-70 debe almacenarse durante un periodo prolongado, la bateria interna se
agotara. Si debes almacenar el equipo, recarga la bateria cada dos meses (como maximo al
cabo de cuatro meses para una bateria totalmente cargada). El dispositivo no debe
almacenarse nunca con la bateria descargada.

Si el dispositivo se guarda a una temperatura superior a 50 °C durante periodos prolongados
se producira un envejecimiento acelerado de la bateria. Esto no afectara a la seguridad de la
bateria o el equipo.

La bateria interna de EO-70 permite que el dispositivo funcione incluso si se interrumpe la
alimentacién de CA o cuando el equipo no esta conectado a la corriente. Cuando el dispositivo EO-70
funciona con la bateria interna, los indicadores de la fuente de alimentacién en la bateria ubicados
en el teclado y la pantalla tactil informan del nivel de carga de la bateria.

OBSERVACION: La bateria sigue cargandose cuando el equipo estd conectado a la

alimentacién de CA, tanto si esta en funcionamiento como en espera.

Cuando estd descargada, la bateria interna tarda 6 horas en cargarse del
todo.

Tiempo de funcionamiento de la bateria

Cuando se usa la bateria interna para alimentar el equipo, la carga restante de la bateria se visualiza
como se indica en la tabla siguiente.

Pantalla

. Teclado Descripcion de los simbolos
tactil
.-7 Cuando la bateria interna esta en uso, el nivel de carga de la bateria se
muestra en forma de porcentaje en la pantalla tactil y con 4 LED en el
teclado.

Cuando la bateria interna esta en carga, el simbolo de carga de la bateria se
muestra en la pantalla tactil y con 4 LED en movimiento en el teclado.

§98%

Cuando el nivel de la bateria interna es bajo, se muestra el simbolo de carga
de la bateria en rojo en la pantalla tactil y los LED del teclado en rojo.

i pes b
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El tiempo de funcionamiento de la bateria interna estd determinado por:
e Condiciones ambientales (para las condiciones de funcionamiento consulte las
especificaciones técnicas)
e Elestadoy la edad de la bateria
e la configuracidn del equipo
e El circuito del paciente actual y las fugas accidentales.

Almacenamiento y recarga

Si el equipo se almacena con la bateria cargada al 100 %, hay que recargar la bateria interna como
maximo cada cuatro meses durante el periodo de almacenamiento (frecuencia recomendada: cada
dos meses).

El dispositivo no debe almacenarse nunca con la bateria descargada.

Preparar la bateria para el almacenamiento a largo plazo

1. El nivel de carga de la bateria debe ser del 100 %.
2. Apaga el equipo.
3. Retira el cable de alimentacién del equipo.

Viajar con el dispositivo EOVE.
El dispositivo EO-70 debe transportarse en su bolsa de transporte.

/,\ ADVERTENCIA
L]

El dispositivo EO-70 no debe utilizarse durante el transporte.

ATENCION

No coloques objetos pesados o voluminosos en el bolsillo de cierre con cremallera en el
interior de la parte delantera de la bolsa. Esto puede causar dafos en la pantalla tactil.

Capitulo 4: Indicador de alarma

El dispositivo EO-70 esta equipado con un indicador de alarma que avisa al usuario de que el equipo
no es funcional por un motivo técnico. (Indicador amarillo sin sefial acustica).

Si el indicador esta activo, ponte en contacto con el proveedor de servicio para reparar el dispositivo.

(2)
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Capitulo 5: Limpieza rutinaria y mantenimiento

A

ADVERTENCIA

Los pacientes son vulnerables a las infecciones. Es necesario limpiar y desinfectar todo el
equipo con regularidad.

Mantén el equipo y los accesorios alejados del agua. Apaga y desenchufa siempre el equipo
antes de limpiarlo y comprueba que esta seco antes de volver a enchufarlo.

ATENCION

Limpia Unicamente las superficies exteriores del dispositivo EO-70.

Si es necesario, friega el exterior del equipo con un trapo himedo y una solucién detergente
suave.

Para la limpieza y el mantenimiento de todos los componentes del circuito, sigue las
recomendaciones del fabricante.

Para la desinfeccidn se recomienda utilizar productos como el liquido sensible Mikrozid® de
Schiilke o WILAsil® de WILAmed. Antes de utilizar cualquier otro producto, contacta con el
servicio de atencidn al cliente.

La limpieza y el mantenimiento adecuados de su equipo EOVE son esenciales. La limpieza que se
describe en esta seccion debe hacerse con regularidad.
Consulta las guias del usuario de cualquier accesorio para conocer las instrucciones especificas

detalladas.

Mantenimiento Método Frecuencia

Inspecciona el estado de las Reemplaza y limpia segun sea Semanalmente

conexiones y los adaptadores necesario utilizando las

del circuito para detectar soluciones de limpieza

humedad o contaminantes. apropiadas.

Comprueba el nivel de carga 1. Desenchufa el equipo de la Cada seis meses (con un uso
de la bateria. toma de alimentacién externay diario normal).

usa el equipo con la bateria
interna durante al menos

10 minutos.

2. Revisa la capacidad de bateria
restante.

3. Restablece la alimentacion
externa una vez completada la
prueba.

ATENCION

Los filtros de aire no pueden limpiarse ni reutilizarse.
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Médulo SMD

Filtro de aire

Tapa del filtro
de aire

Instrucciones para el procesamiento higiénico al cambiar de paciente

Antes de cambiar de paciente debe seguirse el proceso siguiente:
e Haz una limpieza de desinfeccién (del exterior de la carcasa del equipo)
e Sustitucién del filtro antibacteriano o el filtro HME
e Sustitucién del circuito de paciente o esterilizacidn si se trata de un sistema de circuito
reutilizable
e Sustitucidn del filtro de aire
e Comprobacion de la funcidn

También hay que seguir este procedimiento para cualquier dispositivo que haya sido utilizado
previamente en un paciente con una infeccién de SARM (estafilococos resistentes). Toma todas las
precauciones para tu propia proteccion cuando vuelvas a procesar el equipo.

Para la desinfeccidn se recomienda utilizar productos como el liquido sensible Mikrozid® de Schiilke
o WILAsIl® de WILAmed. Antes de utilizar cualquier otro producto, contacta con el servicio de
atencion al cliente. También se pueden utilizar los productos basicos siguientes:

- Alcohol isopropilico

- Etanol al 70 %

- Peréxido de hidrégeno

- Cloro (1000 ppm)

Es importante evitar el derrame de liquido en los conectores eléctricos del dispositivo. Se pueden
utilizar otros productos desinfectantes equivalentes, si bien el fabricante del producto que se utilice
debera avalar la compatibilidad del producto con el dispositivo.

Las superficies exteriores en contacto con los productos desinfectantes se han fabricado con los
materiales de la lista siguiente:

- PC ASA UL94V0

- Terluran GP22 (ABS)

- FT Santoprene 8211-55B100
- Vidrio

- Poliéster

- Polipropileno
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Reparaciones

/,\ ADVERTENCIA
L]
[

El mantenimiento del dispositivo EO-70 debe realizarlo inicamente un técnico cualificado.
El intento de reparar la maquina tid mismo puede resultar en lesiones en el paciente o
dafios en el equipo.

° Esta prohibido modificar el dispositivo EO-70 sin autorizacion del fabricante.

servicio.

NOTA: conserva el embalaje original para su uso en caso de traslado al o desde el agente de

Planificacion del mantenimiento

El dispositivo EO-70 debe recibir mantenimiento con regularidad por un técnico autorizado por EOVE
segun la planificacion siguiente. El dispositivo proporcionara un tratamiento seguro y fiable durante
10 afios siempre que se utilice y se mantenga segun las instrucciones de este manual. Como

cualquier equipo electrdnico, si surge cualquier problema con el equipo EO-70, actia con cautela 'y

haz que un técnico autorizado de EOVE lo inspeccione.

Mantenimiento programado desde la fecha del primer uso

Mantenimiento recomendado

Anualmente

Realizado por
Técnico cualificado de EOVE

Instrucciones
Reemplazar los filtros de aire.

Cada 2 afios

Técnico cualificado de EOVE

Reemplazar la bateria interna
o segun la notificacidon que se
muestra.

Reemplazar las membranas de
silicona y la microbomba.

Cada 20 000 horas de uso

Técnico cualificado de EOVE

Reemplazar la turbina.

44




Funcionamientos esenciales
Los funcionamientos esenciales del dispositivo EO-70 pueden evaluarse con esta prueba de
referencia (cada dos afios o después de reemplazar piezas).

Ajustes:

Modo INEX, modo de funcionamiento AUTO, Presién I: 30 cmH20, Rampa de presion: 2, Tiempo I:
3 s, Trigger: off, Pausa: 1's, PEEP: 4 cmH20, Presién E: - 30 cmH20, Presidn E: 2 s, Oscilaciones I: ON
(Amp. 2 / Frec 10 Hz), Oscilaciones E: OFF

En estas condiciones, con un circuito de 22 mm y una prueba pulmonar (Cumplimiento: 20 ml/mbar
@ Vt= 500 mL Peep = 0 mbar, Resistencia: 20 mbar /| /s, Volumen max. 1 000 ml), los valores
monitorizados deben ser:

Volumen: 700 ml +/- 140 ml

Flujo maximo: 125 I/min +/- 25 |/min
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Capitulo 6: Informacion del equipo

Tiempo de uso

/,\ ADVERTENCIA
L]
[

En modo INEX, EO-70 esta disefiado para un uso intermitente (no continuo). Debe ponerse en
modo de espera durante un tiempo equivalente al tiempo de uso previo (tipicamente

1 minuto 30 segundos de uso seguido de 1 min 30 s de espera). Por motivos clinicos, se
desaconseja sobrepasar los 5 minutos de uso continuo.

En modo IPPB, el dispositivo puede utilizarse de forma continua dentro de los limites de la
prescripcion.

Especificaciones fisicas

Especificaciones de la estacién de conexion Peso: <1,5 kg Dimensiones:
250x210x131 mm

Especificaciones del médulo SMD Peso: <1,9 kg Dimensiones:
300x140x105 mm

Especificaciones funcionales
El dispositivo EO-70 puede utilizarse en los modos de tratamiento siguientes:

o INEX: Insuflaciéon — Exsuflacién
e |PPB: Disminucién de la presion (respiracion con presion positiva intermitente, del
inglés Intermittent Positive Pressure Breathing )
INEX
Uso en modo AUTO

El modo AUTO administra el tratamiento segun los ajustes siguientes: Presidn inspiratoria, Presion
espiratoria, Tiempo de inspiracién, Tiempo de espiracién, Tiempo de pausa, PEEP y Rampa de
presion. El tratamiento sigue la secuencia siguiente:

e PEEP durante la pausa
e Presion | durante la inspiracion
e Presion E durante la espiracion

El tratamiento termina después del pardmetro “Final del tratamiento” (inspiracién o espiracion). El
tiempo necesario para alcanzar la presion inspiratoria depende de la rampa de presién establecida.

En modo AUTO, es posible establecer un Trigger que permita al paciente activar el proceso durante
la fase de pausa.

Uso en modo MANUAL
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El operador determina los tiempos de inspiracidon y espiracidon activando el panel tactil hacia la
derecha (inicia una inspiracién) o hacia la izquierda (inicia una espiracidn). Cuando se libera el panel
tactil, el dispositivo pasa a modo pausa y controla la PEEP.

Configuracion Intervalo Limitaciones

Funcionamiento AUTO / MANUAL En modo manual, el usuario es
quien activa las fases de
insuflacidn y exsuflacion.

Presién | (cmH20) 5-70 Ninguna
Rampa de presion 0-5 Ninguna
Tiempo | (s) 0,5-5 Se aplica al modo AUTO
Frec. Oscil. | (Hz) 4-20 Hz Ninguna
Amp. Oscil. | 1-3 Ninguna
Trigger OFF/1-3 Se aplica al modo AUTO.

Incompatible con un ajuste de
tiempo en pausa

Presion E (cmH20) 0a70 Ninguna
Tiempo E (s) 0,5-5 Se aplica al modo AUTO
Frec. Oscil. E (Hz) 4-20 Hz Ninguna
Amp. Oscil. E 1-3 Ninguna
Pausa (s) OFF /0,5-5 Se aplica al modo AUTO.

Incompatible con el ajuste de
Trigger (oculto cuando esta
ajustado el Trigger)

PEEP (cmH20) OFF/1a20 Ninguna

N.2 de ciclos 1a20 Se aplica al modo AUTO
Final del tratamiento Inspiracion/Espiracion Se aplica al modo AUTO
IPPB

El modo IPPB administra el tratamiento segun los ajustes siguientes: Flujo inspiratorio, Presion max.,
Tiempo inspiratorio max., Rampa de presidn inspiratoria, PEEP, Rampa de presidn espiratoria y
Trigger I.

El tratamiento sigue la secuencia siguiente:

e Flujo inspiratorio Durante la inspiracion
e Pendiente espiratoria y PEEP durante la espiracién

Durante la fase de inspiracion, el dispositivo administra el Flujo inspiratorio hasta que se alcanza uno
de los dos limites: Presion max. O tiempo inspiratorio mas.

Cuando la rampa de presion inspiratoria esta activa, el dispositivo reducird el flujo a medida que
aumenta la presion. El flujo alcanza la mitad del Flujo inspiratorio definido cuando se alcanza la
presion maxima.

Durante la fase espiratoria, el dispositivo cambia la presion hacia el valor de Peep ajustado, y reduce
la presién segln la pendiente espiratoria.

La funcién Trigger permite al paciente desencadenar la inspiracién durante la pausa. También se
puede utilizar el panel tactil para desencadenar una inspiracion.
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Si estd activado, el tiempo de tratamiento detendrd automaticamente el tratamiento al final del
tiempo definido.

Configuracion Intervalo Limitaciones
Flujo inspiratorio (I/min) 5-100 Ninguna
Rampa de presion | ON/OFF Ninguna
Presién max. (cmH20) 10-50 Ninguna
Trig Insp. OFF /1-8 Ninguna
PEEP (cmH20) OFF/1-20 Ninguna
Rampa de presion E 0-5 Ninguna
Tiempo | max. (s) 0,5-20 Ninguna
Tiempo de tratamiento OFF/ 5-30 Ninguna
(min)

Precision de los ajustes
e Presion (meseta): £ (1 cmH20 + 10 %)
e Presion (pico): (2 cmH20 + 20 %)
e Tiempo:x0,2s
e  Flujo: £ (1 I/min + 10 %)

Especificaciones de los parametros monitorizados
(Valores de lecturas redondeados)

Volumen inspiratorio (VTI) De 0 a4 000 ml

Tiempo inspiratorio De0a99s
Tiempo espiratorio De0a99s
Tiempo de pausa De0a99.9s
Sp02 Del 0 al 100 %
Frecuencia cardiaca De 0 a 300 Ipm
Flujo maximo de espiracion De 0 a 300 I/min
Frecuencia respiratoria. De 0a 99,9 ¢/min

“w u

Un valor monitorizado que se muestra como
vdlida.

significa que la medicién no esta disponible o no es

Precision de los parametros medidos

e Volumen inspirado: + (10 ml + 10 %)

e Tiempo:+0,2s

e Pico de flujo: £ (5 I/min + 15%)

e SPO2: Segun las especificaciones del fabricante

e Frecuencia cardiaca: Segun las especificaciones del fabricante
e Frecuencia respiratoria: £ 1 ¢/min
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Especificaciones de la alimentacion

ADVERTENCIA

/N

° El equipo esta pensado para funcionar con una fuente de alimentacién externa

recomendada por Eove.

2440 de Mascot; no utilices ninguna otra fuente de alimentaciéon a menos que esté

° Para desconectar el equipo de la corriente, desenchufa la fuente de alimentacion.

Voltaje de entrada de CA 100-240V
Corriente de entrada de CA 1,6 A max.
Corriente de entrada de CA 50-60 Hz
Voltaje de entrada de CC Del12a30V
Potencia 115 W mdximo
Bateria interna: Capacidad 2,8 Ah

Voltaje 21,6 nominal

Corriente de descarga 7 A max.

Especificaciones ambientales

Condiciones de almacenamiento y transporte:

Temperatura ambiente

De -20 °C a +60 °C.

Humedad relativa

Del 10 % al 95 %, (sin condensacién)

Tiempo de espera antes del uso tras el
almacenamiento a temperatura extrema
(min. o max.)

2h

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura ambiente

De +5 °C a +35 °C (tras acondicionamiento a
23 °C durante 20 minutos)

Humedad relativa

Del 10 % al 95 %, (sin condensacién)

Presidn atmosférica

De 700 hPa a 1 060 hPa (Por defecto, EO-70
compensa las variaciones de presidn
atmosférica, p. €j., en relacién con la altitud
hasta 3 000 m)

Tiempo de puesta en marcha

<1 min

Versiones del software

Principal: C070 0006XX

Alimentacién: P150 0004XX

Interfaz: V2. X.X_APIXX_TRXX
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Guia y declaracién del fabricante sobre emisiones e inmunidad electromagnética

/,\ ADVERTENCIA
L]
[

El dispositivo EO-70 no debe utilizarse junto a otro equipo ni colocarse sobre otros
aparatos. Si no se puedes evitar este tipo de uso, el dispositivo debe comprobarse y
observarse detenidamente para garantizar su funcionamiento correcto.

° Solo deben utilizarse los accesorios recomendados para su uso con EO-70. La utilizacién de
otros accesorios puede causar lesiones al paciente o dafos en el equipo.

° Cualquier equipo adicional conectado a productos sanitarios eléctricos debe cumplir las
normas IEC o ISO correspondientes (p. ej., IEC 60950 para equipos de procesamiento de
datos).

Ademds, todas las configuraciones deben cumplir los requisitos para sistemas

médicos eléctricos (consultar IEC 60601-1-1 o clausula 16 de la 3.2 Ed. de IEC 60601-1,
respectivamente). La adicion de equipos adicionales configura un sistema médico, y este
sistema debe ser conforme con los requisitos para sistemas médicos eléctricos. Cualquier
persona que lleve a cabo este tipo de adicion sera responsable de garantizar que se
cumplen todos los requisitos. Es importante destacar que la legislacion local tiene prioridad
respecto a los requisitos mencionados. En caso de duda, consulta a un representante de
EOVE o al departamento de asistencia técnica.

° Pueden producirse interferencias alrededor de los equipos marcados con el simbolo
W
siguiente: (@)

. El dispositivo EO-70 esta disefado para usarse en el entorno electromagnético especificado
a continuacidn. Las personas que usan el dispositivo EO-70 deben asegurarse de que se use
en dicho entorno.

. No se deben utilizar equipos de comunicaciones de RF portatil (incluidos los periféricos
como cables de antena y antenas externas) a menos de 30 cm de cualquier parte de EO-70,
incluidos cables especificados por el fabricante. De lo contrario, el rendimiento de estos
dispositivos puede verse afectado.

Emisiones electromagnéticas

Pruebas de emisiones Nivel de Recomendaciones para el entorno
cumplimiento EM

Emisiones de RF CISPR 11 Clase B El dispositivo EO-70 es adecuado
— : para el entorno doméstico y el

Emisiones de arménicos Clase A entorno de los establecimientos de

IEC 61000-3-2 atencion profesional.

Fluctuaciones de tensién y flicker Conforme

IEC 61000-3-3
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Inmunidad electromagnética

Pruebas de inmunidad

Nivel requerido
IEC 60601

Nivel de

cumplimiento

Recomendaciones para el
entorno EM

Descargas
electrostaticas (DES)

IEC 61000-4-2

8 kV contacto

15 kV aire

8 kV contacto

15 kV aire

El disposotivo EO-70 esta
adaptado al entorno doméstico y
al entorno de los establecimientos
sanitarios profesionales.

Ensayos de inmunidad a
los transitorios

eléctricos rdpidos en
rafagas

IEC 61000-4-4

2 kV en entradas
de fuentes de
alimentacion

1kV en las
entradas/salidas

2 kV en entradas
de fuentes de
alimentacion

2 kV en las
entradas/salidas

El disposotivo EO-70 esta
adaptado al entorno doméstico y
al entorno de los establecimientos
sanitarios profesionales.

Inmunidad a las ondas
de choque

IEC 61000-4-5

1 kV en modo
diferencial

2 kV en modo
comun

1 kV en modo
diferencial

2 kV en modo
comun

El disposotivo EO-70 esta
adaptado al entorno doméstico y
al entorno de los establecimientos
sanitarios profesionales.

Inmunidad a los huecos
de tension,
interrupciones breves y

variaciones de tension

IEC 61000-4-11

0 % Ut durante
medio ciclo

Con 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270°y 315°

0 % Ut durante 1
ciclo

70 % Ut durante
25 ciclos a 50 Hz

durante 30
ciclos a 60 Hz

Monofase a 0°

0 % Ut durante
medio ciclo

Con 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270°y 315°

0 % Ut durante 1
ciclo

70 % Ut durante
25 ciclos a 50 Hz

0 % Ut durante
250 ciclos a 60
Hz

Monofase a 0°

Interrupciones de
tension

IEC 61000-4-11

0% UT

durante 250
ciclos a 50 Hz

durante 300

0% UT

durante 250
ciclos a 50 Hz

durante 300

La calidad de la corriente de red
debe ser la del entorno doméstico
o de los establecimientos
sanitarios profesionales.

Si el equipo esta operativo
durante los cortes de corriente, se
recomienda utilizar otras fuentes
de alimentacion.
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Pruebas de inmunidad

Nivel requerido
IEC 60601

Nivel de
cumplimiento

Recomendaciones para el

entorno EM

ciclos a 60 Hz

ciclos a 60 Hz

Campos magnéticos a 30 A/m 30 A/m El disposotivo EO-70 esta
o _ adaptado al entorno doméstico y
frecuencia industrial al entorno de los establecimientos
(50/60 Hz) - .
sanitarios profesionales.
IEC 61000-4-8
RF conducida 3Vrms 6 Vrms El disposotivo EO-70 esta
adaptado al entorno doméstico y
IEC 61000-4-6 150 kHz a 80 150 kHz a 80 al entorno de los establecimientos
MHz MHz . .
sanitarios profesionales.
6V en la banda 6V en la banda
ISM y de 0,15 ISM vy de 0,15
MHZ a 80 MHZ, MHZ a 80 MHZ,
incluida la banda | incluida la banda
de radio de radio
amateur amateur
80% MAa1KHz | 80 % MA a1 KHz
Campos 10 V/m 10 V/m El disposotivo EO-70 esta
electromagnéticos adaptado al entorno doméstico y
80MHza 2.5 80MHza 2.7 al entorno de los establecimientos
H *
RF radiada GHz GHz sanitarios profesionales.
IEC 61000-4-3

Campos de proximidad
emitidos por equipos de
comunicacién
inaldmbrica por RF

IEC 61000-4-3 (método
provisional)

9V/m: 710 MHz,
745 MHz, 780
MHZ, 5 240
MHz, 5 550
MHz, 5 785 MHz

27 V/m: 385
MHz

28 V/m: 450
MHz, 810 MHgz,
870 MHz, 930
MHz, 1 720
MHz, 1 845
MHz, 1 970

9V/m: 710 MHz,
745 MHz, 780
MHZ, 5 240
MHz, 5 550
MHz, 5 785 MHz

27 V/m: 385
MHz

28 V/m: 450
MHz, 810 MHgz,
870 MHz, 930
MHz, 1 720
MHz, 1 845
MHz, 1 970

El disposotivo EO-70 esta
adaptado al entorno doméstico y
al entorno de los establecimientos
sanitarios profesionales.
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Pruebas de inmunidad  Nivel requerido  Nivel de Recomendaciones para el

IEC 60601 cumplimiento entorno EM

MHz, 2 450 MHz | MHz, 2 450 MHz

Distancia de separacion recomendada

El EO-70 debe utilizarse en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones debidas a

radiofrecuencia estén controladas.

El usuario o el instalador del equipo puede ayudar a evitar las perturbaciones electromagnéticas

manteniendo una distancia minima que depende de la potencia de la fuente de ondas de RF. No

deben utilizarse equipos de RF portatiles (cables y antenas incluidos) a menos de 30 cm de un EO-70,

incluidos los cables. Si no se respeta esta recomendacién, puede producirse una alteracién del

rendimiento.

OBSERVACION:

En este manual técnico se incluyen descripciones técnicas adicionales (esquema
neumatico, principios del funcionamiento, incertidumbres de medida y pruebas
funcionales).
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Cumplimiento de las normas
El dispositivo EO-70 cumple con las normas siguientes:

EN ISO 14971: Aplicacidn de la gestidn de riesgos a los productos sanitarios
IEC 60601-1 Ed3 (&CSA22.2): Equipos eléctricos médicos —Parte 1: Requisitos generales para la
seguridad 1: Norma colateral: Requisitos de seguridad para sistemas eléctricos médicos
El dispositivo esta clasificado segun el Capitulo 5 de la norma IEC 60601-1, como sigue:
Equipo de Clase I
Equipo con alimentacién interna
Partes aplicadas de tipo BF
IP22 respecto al acceso a piezas peligrosas y a la entrada de humedad
No es adecuado para uso en presencia de mezclas anestésicas inflamables
No debe esterilizarse
Adecuado para un funcionamiento no continuo (50 %)
Cable de alimentacién desmontable
IEC 60601-1-2: Equipos eléctricos médicos —Parte 1-2: Requisitos generales para la seguridad basica

y rendimiento esencial — Norma colateral: Perturbaciones electromagnéticas — Requisitos y pruebas

IEC 60601-1-6: Equipos eléctricos médicos — Parte 1-6: Requisitos generales para la seguridad basica
y caracteristicas de funcionamiento — Norma colateral - Manejabilidad
IEC 60601-1-11: Requisitos generales para la seguridad basica y rendimiento esencial — Norma

colateral: Requisitos para equipos eléctricos médicos y sistemas eléctricos médicos utilizados en el
entorno asistencial domiciliario.

Contacto de ciberseguridad

Si crees haber detectado una vulnerabilidad o si tienes un incidente de seguridad que declarar,
contacta con nosotros a través de la direccidn security@eove.fr.

Utiliza este correo electrdnico para comunicar cualquier incidente de seguridad informdtica para que
podamos abordarlo y solucionarlo correctamente. Si descubres un problema de seguridad,
trabajaremos contigo para asegurarnos de que comprendemos el alcance del problema y de que
tomamos medidas acordes con su exposicion.
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Formacidn y soporte

Dispone de formacidn y soporte a través del sitio web de EOVE, www.eove.fr o llamando a nuestra
linea de ayuda en el +33 (0)5 59 21 86 84.

Garantia limitada

El vendedor garantiza que el Producto entregado cumple con el uso para el que esta
destinado, y otorga al Comprador cobertura en este respecto por defectos materiales y mano
de obra.

Sujeto a la garantia extendida que el Vendedor puede ofrecerle al Comprador, dependiendo
del Producto, el Vendedor le ofrece al Comprador un periodo de garantia de DOCE (12) meses,
cubriendo los costes de las piezas defectuosas. Dicha garantia sera efectiva a partir del
vencimiento de un periodo de QUINCE (15) dias después de la fecha de la factura.

Esta garantia solo es aplicable cuando los Productos se instalan y operan de acuerdo con las
recomendaciones de fabrica y las instrucciones del manual del usuario. Esta garantia excluye
especificamente el dafio o el desgaste de los productos causados por mal uso, abrasion,
corrosion, negligencia, accidentes, instalacion defectuosa o uso de materiales incompatibles
con el producto. Ademads, esta garantia no cubre los consumibles o productos desechables
asociados al uso del Producto.

Independientemente de la reclamacién sobre la calidad del Producto realizado por el
Comprador, este ultimo sigue siendo responsable del pago de los importes correspondientes
en su fecha de vencimiento.

El Comprador debe comprobar el estado de los Productos suministrados en el momento de su
recepcion. Por tanto, cualquier reclamacion del Comprador basada en la calidad del Producto
se debe realizar mediante notificacion por escrito en un plazo de TRES (3) dias desde el
descubrimiento del defecto relevante. EIl Comprador serd responsable de proporcionar todas
las pruebas necesarias que pongan en evidencia los defectos o disconformidades.

Una vez que el Vendedor ha registrado debidamente los defectos o la falta de conformidad, el
Comprador puede devolver el Producto correspondiente si el Vendedor cree que puede
repararse total o parcialmente. De lo contrario, el Vendedor sustituird el equipo disfuncional

no reparable por un equipo nuevo equivalente.

En cualquier caso, cualquier devolucion de Productos solicitada por el Comprador debe ser
aceptada por escrito por el Vendedor. En particular, no se aceptaran devoluciones si:

- Los productos no se han instalado y operado de acuerdo con las recomendaciones de fabrica
y las instrucciones del manual del usuario;

- Los productos ya no estan en su embalaje original;
- Los productos no estan acompafados por sus manuales de instrucciones y accesorios;

- Los productos han sido reparados por un proveedor no acreditado por el Vendedor.
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