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Start / Stop

1. Valjalulitamise nupp 7. Aku laetuse indikaatorid: Naitavad aku
2. Eelseadistuste menid (1-3): Arsti poolt jarelejaanud laetust voi kas aku laeb.
seadistatud eelseadistused, millele 8. Kuupaev ja kellaaeg: Naitab kuupéeva
patsiendil on vajadusel juurdepéaas. formaadis AAAA/KK/PP. Kellaaeg: Naitab
3. Menii nupp: Véimaldab avada aega 24-tunnises formaadis. Seda saab
patsiendivaate ja kliinilised menid. seadistada ja muuta Preferences (eelistuste)
4. Ravireziimi indikaator: INEX (kasitsi / meniust.
automaatne) voi IPPB 9. Vahelejatmise nupp: vGimaldab peatada
5. Ravi jalgimine: Kuvab reaalajas vaartused kdimasoleva INEX-seeria.
ravi ajal jalgitavate parameetrite kohta. 10. Kameeleon: Animasioon, mis jargib ravi
6. Tsukli lisamise nupp: Voimaldab vajadusel seadistusi, et aidata patsiendil paremini
lisada ravi kaigus the tsukli. kaasa tootada.
11. Alustamise/L8petamise nupp: Kdivitab vdi
peatab ravi.
12. Sissehingamise kaivitamine ravi ajal.
13. Otsetee kliinilisele ekraanile.

INEX-ravi tegemine juhendamisfunktsiooniga

Seadistage INEX Auto ravi eelseadistus ja alustage ravi. Kameeleoni ja dhupalli animatsioon jargib
ravi faase:

e Sissehingamise ajal kameeleon paisub ja 6hupall tiihjeneb.
Mode: INEX (Auto) O3 8 BAC 06/28/2023 - 10:33
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e Valjahingamise ajal kameeleon tiihjeneb ja Shupall taitub.

Mode: INEX (Auto) CI-I_ 8 DAC 06/28/2023-10:33
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e Pausi ajal kameeleon ja dhupall ei liigu.

Jalgitavad naidud:

e Peak flow (tippvool) uuendatakse parast iga valjahingamist.

e Tslklite loendur vdheneb iga valjahingamise jarel. Seda saab suurendada «+1» nupuga
viimase tsukli ajal.

e Seeriate loendur suureneb iga ravi alustamisel. See |ldhtestub eelseadistuse vahetamisel voi

seadme valjalilitamisel.
o Tidal volume (hingamismaht) uuendatakse parast iga sissehingamist

Seeria I6pus (voi kui ravi katkestatakse Skip (jata vahele) nupu abil) kuvatakse hiipikaken, mis kisib
patsiendilt, kas soovitakse alustada uut seeriat.

Treatment Pause

01:57

Stop treatment Skip pause

Kuvatav stopper on ainult suunis. Vajutage «Skip pause» (jata paus vahele), et alustada uut seeriat,
vGi «Stop treatment» (IGpeta ravi), et ravi IGpetada.
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1. Valjalulitamise nupp 8. Lekkeindikaator

2. Eelseadistuste meniii (1-3): Arsti poolt 9. Kaivitamisnupp: V8imaldab ravi ajal
seadistatud eelseadistused, millele manuaalselt kdivitada sissehingamise.
patsiendil on vajadusel juurdepéaas. 10. Kameeleon: Animasioon, mis jargib ravi

3.  Menil nupp: VGimaldab pdaseda patsiendi seadistusi, et aidata patsiendil paremini
ja kliinilistesse menilidesse. kaasa tootada.

4. Ravireziimi indikaator: INEX (kasitsi / 11. Alustamise/|dpetamise nupp: Kaivitab voi
automaatne) voi IPPB. peatab ravi.

5. Ravi jalgimine: Kuvab ravi ajal jalgitava 12. Ravi ajariba: Kuvab ravi ajal mé6dunud ja
parameetri reaalajas vaartuse. jarelejaanud aja, kui ravi kestus on arstiga

6. Hingetdmmete arv eelnevalt maaratud.

7. Kuupdev ja kellaaeg vormingus AAAA/KK/PP 13. Varem maaratud sihtmahu ldhtestamine
(muudetav eelistuste menidis) 14. Otsetee kliinilisele ekraanile

IPPB-ravi tegemine juhendamisfunktsiooniga

Seadistage IPPB-ravi eelseadistus ja alustage ravi. Vastavalt raviseadistusele saab sissehingamist
kaivitada kas patsient ise vGi spetsiaalse nupu abil.

Volume (maht) nditab sissehingamise ajal reaalajas mahu muutumist. See nait jadb ekraanile kuni

sissehingamise 18pus hinnatakse patsiendiliidese lekkeid ning lekkeindikaator =
vOi oranziks. OranZ varv naitab, et patsiendiliideses on liiga suur leke ning see tuleks paremini
kohandada.

Sissehingamise ajal paisub kameeleon vastavalt sellele, kui palju mahust on saavutatud. Kui maht on
saavutatud voi letatud, muutub kameeleon jark-jargult roheliseks.



Siis esimese 3 sissehingamise ajal:
e Kameeleon ei liigu
e Sihtmaht jadb maaratlemata

Parast 3 sissehingamist:

o Sihtmaht on maaratletud. See on esimese 3 sissehingamise mahu keskmine. See jaab
muutumatuks kuni ravi I&puni.

Viljahingamise ajal tiihjeneb kameeleon jark-jargult, kuni jduab algasendisse ja algvarvini. Ta jaab
sellesse olekusse kuni jargmise sissehingamiseni. Mahuriba nool liigub vastavalt sellele, kui suur osa
mahust on saavutatud. See jaab naitama maksimaalset saavutatud taset kuni jargmise
sissehingamiseni.

Mode: IPPB (1°1J 8 DAC 06/28/2023 - 13:44
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