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INEX kezelés otthoni módban
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1. Készülék leállítása
2. Programozott kezelések (1-3): A kezelőorvos

által előre beállított kezelés egy
gombnyomással elérhető a páciens számára.

3. Menü gomb
4. Kezelési módok: INEX (manuális/auto)

vagy az IPPB.
5. Kezelés monitorozása: megjeleníti a kezelés

alatti aktuális értékeket.
6. Ciklus hozzáadása: lehetővé teszi egy ciklus

hozzáadását a folyamatban lévő kezeléshez, ha
szükséges.

7. Belső akkumulátor töltöttségi állapota: jelzi
az akkumulátor töltöttségi szintjét, vagy
azt, hogy az akkumulátor tölt-e.

8. Dátum: YYYY/MM/DD formátumban jelzi ki
a dátumot. Idő:24órás formátumban jelzi ki
az időt. Módosítani a gépi beállítások
menüpontban lehet.

9. Kihagyás ikon: engedélyezi az aktuális
sorozat kihagyását.

10. Kaméleon: az animáció követi a páciens
számára beállított kezelést

11. Kezelés indítása/leállítása
12. Belégzés manuális triggelre kezelés közben
13. Klinikai megjelenítés gyors elérése

Az INEX kezelés

Válasszon egy programozott kezelést INEX auto módban és indítsa el. A kezelés
fázisait a kaméleon és a léggömb animáció illusztrálja:

• A belégzés ideje alatt a kaméleon felfújódik és a léggömb leereszt
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• A kilégzés ideje alatt a kaméleon leereszt és a léggömb felfújódik

• A szünet ideje alatt a kaméleon és a léggömb is mozdulatlan

A kezelés alatt a kijelzőn a következő paraméterek láthatóak:

• A csúcsáramlás, amely értéke minden kilégzés után frissül

• A ciklusszámláló, amely minden kilégzés után csökken. Az utolsó ciklusban a
«+1» gombbal hozzáadható még egy ciklus

• A sorozatszámláló, amely minden kezelés megkezdésénél növekszik. A
sorozatszámláló alaphelyzetbe áll, ha megváltoztatja a kezelést vagy leállítja a
készüléket.

• A légzési térfogat, amely értéke minden belégzés után frissül

A sorozat végén (vagy ha szünetelteti a kezelést a kihagyás gombbal) megjeleik egy
felugró ablak, amely megkérdezi a pácienst, hogy kíván-e új sorozatot kezdeni

Az időzítő tájékoztató jellegű. Kattintson a «Kezelés indítása» gombra , hogy új sorozatot kezdjen,
vagy a «Kezelés leállítása» gombra.
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Az IPPB kezelés otthoni módban
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1. Készülék beállítása
2. Programozott kezelések (1-3): A

kezelőorvos által előre beállított kezelés
egy gombnyomással elérhető a páciensnek

3. Menü gomb
4. Kezelési módok: INEX (manual/auto)

vagy IPPB
5. Kezelés monitorizálása: megjeleníti a

kezelés alatti aktuális értékeket.
6. A belső akkumulátor töltöttségi állapota:

jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét,
vagy azt, hogy az akkumulátor tölt-e.

7. Dátum és idő YYYY/MM/DD formátumban
jelzi ki a dátumot. (a gépi beállítások menü
pontban módosítható)

8. Szivárgásjelző
9. Belégzés: manuálisan indítható belégzés
10. Kaméleon: az animáció követi a páciens

számára beállított kezelést
11. Kezelés indítása/leállítása
12. Kezelési idősáv: megjeleníti az eltelt és a

hátralévő kezelési időt a kezelés közben, ha
az kezelési idő orvos által meg van adva.

13. A célvolumen korábban megadott
értékének visszaállítása

14. Klinikai mód képernyőjének megjelenítése

Az IPPB kezelés otthoni módban

Válasszon ki egy előre beállított kezelést IPPB módban és indítsa el. A kezelés
kiválasztása után a belégzés indítható a páciens által vagy a <<Belégzés>> gomb
megnyomásával.

Belégzési volumen aktuális mennyiségét láthatja számszerűen is megjelenítve.
Minden belégzéskor a kijelzett volumen értéke az aktuális belégzés mennyiségét jelzi
ki. A légzésszámláló minden belégzés megkezdésénél növekszik. Minden belégzés
végén a készülék megméri a páciens oldali szivárgás mértékét majd kiértékeli és a

szivárgásjelző zöldre vagy narancssárgára színeződik. Amennyiben a szivárgás túl
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nagy mértékű a szivárgásjelző narancssárágra vált, azaz a páciens oldali tartozékot
meg kell igazítani.

A belégzés során a kaméleon a beállított céltartomány arányának megfelelően fújódik
fel. A beállított cél volumen közeledtével fokozatosan zöldre vált.

Az első három belégzéskor:

• A kaméleon mozdulatlan

• A cél volumen nincs kijelezve

Három belégzés után:

• Kijelzi a cél volument. Ez az első három belégzésnek az átlaga. A kezelés
végéig ez az érték változatlanul marad a kijelzőn.

Kilégzés közben a kaméleon fokozatosan fújja ki a levegőt, míg el nem éri a kezdeti
pozícióját és színét. A következő belégzésig így marad. A vonaldiagram alatti nyíl az
elért céltérfogat arányát követve mozog. A következő belégzésig az elért maximális
szinten marad.
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